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      Аннотация

    
        
          В работе проведен анализ методов для неинвазивной диагностики скорости кровотока. Был сделан вывод о том, что модель датчика с автодинной регистрацией сигналов является наиболее приемлемой, так как проста в реализации в лабораторных условиях и потенциально позволяет достичь большей точности. Результатом работы является собранный датчик для измерения скорости кровотока и проработанная методика проведения измерений. Были получены автокорелляционные функции, зарегистрированной интенсивности света, пришедшего от светорассеивающих объектов. По автокорреляционным функциям были вычислены скорости движения рассеивающих объектов. Сравнение с теоретическими расчетами показало хорошее соответствие.
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