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      Аннотация

    
        
          Настоящая работа посвящена применению аналитических аэрозольных фильтров в жидкосцинтиляционной спектрометрии, для проведения работ по радиационному контролю. Проведен сравнительный анализ спектрометров и описаны методы радиационного контроля. Описаны основные особенности жидкосцинтилляционного метода, его физико-химические характеристики, механизмы сцинтилляций и процессы, возникающие при взаимодействии ионизирующего излучения с жидким сцинтиллятором. Указаны основные трудности реализации методов радиационного контроля. Подробно описано программное обеспечение и алгоритмы его работы. Описан ход исследования, проведена проверка и анализ результатов, сделаны выводы. В результате работы предложен новый метод осуществления процедур радиационного контроля, который является более быстрым и удобным чем существующие альтернативные методы.
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