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      Аннотация

    
        
          Предметом исследования ВКР является генератор газовых смесей паров этанола в воздухе. В работе проведено исследование влияния объема пропускаемой газовой смеси через генератор на массовую концентрацию этанола в парогазовой смеси на выходе генератора. Цель дипломной работы – совершенствовать процесс проведения поверки анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе для увеличения экономической выгоды, ускорения процесса поверки и увеличения максимально возможного количества поверяемых анализаторов при сохранении того же количества затрачиваемых ресурсов (стандартных образцов состава водного раствора этанола). В работе проводятся экспериментальные исследования вымывания этанола из раствора и сравнение полученных данных с расчетными данными и данными зарубежных экспериментальных исследований. Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют внести предложения по совершенствованию процесса проведения поверки анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе. На основе полученных экспериментальных данных даны рекомендации по внесению изменений в методику поверки анализаторов. Если предлагаемые изменения будут внесены или разработан новый тип генераторов, по предложенной схеме это позволит организациям, выполняющим поверку анализаторов, существенно сократить затраты на поверку и увеличить объем поверяемых анализаторов.
        

        
          The subject of the study of the graduate qualification work is a generator of gas mixtures of ethanol vapor in air. In this paper, a study was made of the influence of the volume of the gas mixture passed through the generator on the mass concentration of ethanol in the gas-vapor mixture at the generator outlet. The purpose of the thesis is to improve the process of calibrating ethanol vapor analyzers in exhaled air to increase economic benefits, speed up the verification process and increase the maximum possible number of calibrated analyzers while maintaining the same number of resources expended (standard samples of the composition of an aqueous solution of ethanol). In the work, experimental studies of ethanol leaching from solution and comparison of the obtained data with calculated data and data of foreign experimental studies are carried out. The results of the experimental studies carried out make it possible to make proposals for improving the process of calibrating ethanol vapor analyzers in exhaled air. On the basis of the obtained experimental data, recommendations are given for making changes to the method of verification of analyzers. If the proposed changes are made or a new type of generators is developed, according to the proposed scheme, this will allow organizations that perform analyzer verification to significantly reduce verification costs and increase the volume of calibrated analyzers.
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