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          В данной работе было рассмотрено воздействие повышенной концентрации углекислого газа на человека. Проанализированы существующие нормативы по содержанию углекислого газа в воздухе, выбраны средства измерений (ИК Фурье-спектрометр ФСМ 1202 и газоанализатор углекислого газа ПКУ-4-Н), проведена процедура поверки средств измерений, а также градуировка ИК Фурье-спектрометра. Для этого был исследован и выбран один из сорбентов поглощающий углекислый газ. Была собрана установка для измерения поглотительной способности сорбентов. В данной работе представлены результаты по исследованию выбранного сорбента, также была рассчитана его поглотительная способность и посчитаны погрешности. На собранной установке можно по аналогии исследовать другие сорбенты для выбора наилучшего по эффективности.
        

        
          ˆThis effect was reviewed the elevated concentration of carbon dioxide per person. Analyzes the existing regulations on the content of carbon dioxide in the air, selected measuring instruments (FTIR spectrometer FSM 1202 and the analyzer PKU-4-H carbon dioxide), carried out the procedure of verification of measuring instruments, and calibration of FTIR spectrometer. For this purpose, one of the carbon dioxide absorbing sorbents was investigated and selected. Installation was collected to measure the absorption capacity of the sorbents. This paper presents the results of research of the selected sorbent was also designed its absorption capacity and counted error. On installing collected by analogy to explore other sorbents to select the best possible performance.
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