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      Аннотация

    
        
          Целью данной работы является разработка методики калибровки лабораторного сцинтилляционного гамма-спектрометра по эффективности методом Монте-Карло с использованием объемных мер активности.В данной работе описаны основные положения проверки работоспособности сцинтилляционного гамма-спектрометра. Помимо этого изложены основные этапы калибровки детектора по эффективности с использованием образцов объемных мер активности специального назначения (ОМАСН). Проведено моделирование всех исследуемых процессов измерений с использованием программного обеспечения MCC 3D. По полученным результатам составлены итоговые файлы калибровок, позволяющие проводить измерения активностей неизвестных образцов. Проведен сравнительный анализ, позволяющий сделать вывод о целесообразности применения метода Монте-Карло для калибровки гамма-спектрометров по эффективности.
        

        
          Goal of the work is the development of methods of efficiency calibration of laboratory scintillation gamma-spectrometer by the Monte Carlo method using volumetric activity measures.This paper describes the main provisions of testing performance of scintillation gamma-spectrometer. Besides there are the main steps of efficiency calibration of detector using samples of volume measures the activity of special purpose (VMASP). It was made the simulation of the processes of measurements using MCC 3D software.According to the results it was compiled the final calibration files in order to measure the activity of unknown samples.  There was made comparative analysis, which allows making a conclusion about the expediency of the Monte Carlo method for the calibration of gamma spectrometers.
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