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          Везде, на любом производстве, при любых измерениях, используется эталон длин. За эталон взят метр. Но так как измерения бывают разной длины и зачастую эта длина в десятых и сотых долях метра, то им пользоваться неудобно. Поэтому его разделили на кусочки и назвали их мерами. Меры, в свою очередь, разделены по размерам и продаются наборами. Эти наборы используются для настройки приборов, таких как штангенциркуль,  микрометр, глубиномер, высотомер и др. Так как приборы  изнашиваются в ходе работы,  они подлежат ежегодной поверке более точным прибором, либо эталонными концевыми мерами длины. Такие меры являются эталоном размера, которые подвергаются постоянной ежегодной поверке. Поверка производится на специальных приборах. Принцип работы прибора - сравнение с эталонными мерами. На столик прибора помещаются 2 меры параллельно друг другу. Одна является эталоном, с ней сравнивают вторую и дают в итоге заключение о годности либо негодности меры. В данной магистерской диссертации рассказывается о разработанном приборе для поверки концевых мер длины отечественного производства УКМ-1000. Данный прибор  производит поверку концевых мер от 100 до 1000 мм.
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