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      Аннотация

    
        
          Данная работа посвящена модификации алгоритмов определения позиций R-пиков ЭКГ с целью повышения их точности в условиях пространственного перемещения обследуемого. Была предложена и обоснована концепция замены в рассмотренных алгоритмах входного КИХ-фильтра дискретным вейвлет-фильтром. Была исследована динамика изменения их ключевых параметров, характеризующих точность, при различном уровне физических нагрузок для модифицированного и немодифицированного алгоритма на модели ЭКГ сигнала и на реальной ЭКГ. Был проведен анализ изменения вычислительной сложности алгоритмов до и после его модификации.
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