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      Аннотация

    
        
          При использовании кориолисовых расходомеров, стоит вопрос эксплуатации измерительных пьезодатчиков. Дело в том, что при инерционном методе измерения пьезодатчики крепятся непосредственно на саму трубу расходомера, что очень удобно при работе. Однако, такой метод измерения вносит существенную погрешность из-за наличия относительно большого фазового сдвига между двумя установленными датчиками. Наличие фазового сдвига обуславливается несовершенством конструкций измерительных датчиков, а также невозможность изготовить два идеально одинаковых датчика. В работе рассмотрены основные причины появления фазового сдвига и пути их решения.
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