
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Оценка точности укладки пациента на протонной установке ProBeam компании Varian с помощь рентгеновских изображений: выпускная квалификационная работа бакалавра: 16.03.01 - Техническая физика ; 16.03.01_06 - Медицинская и биоинженерная физика
          
	
            Авторы:
          	
                  Бочкарева Екатерина Алексеевна
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Андреев Георгий Ильич
          
	
            Другие авторы:
          	
                  Октябрьский Валерий Павлович
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт биомедицинских систем и биотехнологий
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2019
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  лучевая терапия; 
                  протонная терапия; 
                  система VARIAN PROBEAM; 
                  система визуализации пациента; 
                  анатомические объемы; 
                  рентгеновские трубки и детекторы; 
                  тестовые устройства; 
                  электронная плотность; 
                  разрешающая способность; 
                  пространственная линейность; 
                  radiation therapy; 
                  proton therapy; 
                  system of VARIAN PROBEAM; 
                  system for vizualising of patients; 
                  anatomical volume; 
                  X-ray tube and detectors; 
                  testing equipment; 
                  electron density; 
                  resolving power; 
                  spatial linearity
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа бакалавра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Бакалавриат
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  16.03.01
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  160000 - Физико-технические науки и технологии
          
	
            Ссылки:
          	
                  Приложение; 
                  Отзыв руководителя; 
                  Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-570
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  ru\spstu\vkr\2692
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          В выпускной квалификационной работе была изучена тема в области современной радиотерапии - протонная лучевая терапия. Методика лечения была изучена на протонной установке Varian ProBeam, которая включает в себя рентгеновскую систему для выполнения укладочных снимков перед каждым сеансом лучевой терапии. Данная система визуализации необходима для точного позиционирования пациентов во время лечения. Система может работать в двух режимах: двумерные (2D) снимки и объемная (3D СBCT) компьютерная томография в коническом пучке. Проверка качества снимков производилась с помощью тестовых устройств Primus A и Catphan 604. Работа с тестовыми устройствами позволила нам оценить контрастность, однородность, электронную плотность, пространственное разрешение снимков. Исходя из полученных данных, мы сделали вывод, что значения характеристик рентгеновских снимков лежат в диапазоне значений позволяющих позиционировать пациентов с субмиллиметровой точностью. Во время курса протонной терапии при укладке пациента определяются текущие отклонения лечебного изоцентра пациента относительно радиационного изоцентра системы ProBeam. В программе «Imaging-Offline review» мы проанализировали величины отклонений при укладке тринадцати пациентов на протяжении первых пяти сеансов протонной лучевой терапии . Полученные результаты свидетельствуют о том, что ежедневные отклонения, рассчитываемые по рентгеновским снимкам, не превышают разрешенных допусков для каждой конкретной патологии, что в свою очередь гарантирует высокий локальный контроль над патологическим очагом и минимальную величину осложнений со стороны окружающих нормальных тканей.
        

        
          Particle therapy, proton therapy, Varian ProBeam system, Patient visualization system, Anatomic volume, X-ray tube and sensor, Test equipment, Electronic density, Resolution, Spatial linearity of pixel size verification. Proton beam therapy was researched for qualify project. Treatment methodology was descripted for Varian ProBeam system, which include X-ray visualization system for precise patient positioning for each treatment fraction. This X-ray system has two modes 2D pictures and 3D CBCT (Cone Beam Computer Tomography). Quality of x-ray pictures was studied with Primus A and Catphan 604 equipment. This equipment allow us to evaluate contrast, homogeneity, electronic density, spatial linearity of pixel size verification. Corelated to this data we can assume that characteristics of the system allow position patient with sub millimetric resolution. Deviation between treatment isocenter and ProBeam system isocenter receiving during each fraction for proton therapy treatment course. By the software “Imaging-Offline review” deviations for 13 patients at first 5 fractions proton therapy treatment. Received data shows that treatment deviations for each fraction do not exceed limits for each pathology which guaranteed high local control for pathology and reduced side effects for normal tissues.
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