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      Аннотация

    
        
          В данной работе рассматривается расчет усталостной прочности частей составного протеза стопы. Разработаны 3 различных дизайна изделия, проведён сравнительный анализ и выбор наилучшего. Получены значения касательных напряжений, усталостной прочности в пакете ANSYS и оценено время эксплуатации конструкции для различных условий.
        

        
          In the given work, the calculation of the fatigue strength of parts of a composite prosthetic foot is considered. 3 different product designs have been developed, a comparative analysis and selection of the best one has been carried out. The values of tangential stresses and fatigue strength in the ANSYS package were obtained and the operating time of the structure for various conditions was estimated.
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